
1
立式压力蒸汽

灭菌器
LDZX-50KBS 灭菌温度105℃-126℃ Y-04-30 实验室（一） 2023年1月

JJF（苏）96-2010 蒸汽灭
菌器温度、压力校准规范

检测技术标准（121±2）℃
1

2 千分尺
0-25mm，
0.01mm

0-25mm Y-04-72 包材检验室 2023年1月 JJG21-2008千分尺检定规程 1

3
立式压力蒸汽

灭菌器
LDZX-50KBS 灭菌温度105℃-126℃ Y-04-206 菌检室前处理 2023年1月

JJF（苏）96-2010 蒸汽灭
菌器温度、压力校准规范

检测技术标准（115±2）℃
、（121±2）℃

1

4 电子天平 HZ-HG1002N 1000g Y-04-218 实验室（一） 2023年1月
JJG1036-2008 电子天平检

定规程
1

5
不锈钢温湿度

计
STH130

（-30-50）℃，±1℃
（20-100）%RH，±5%RH

/ 备用 2023年1月
JJG205-2005机械式温湿度

计检定规程
7

6 玻璃温度计
（0-100）℃/1

℃
（0-100）℃/1℃ / 备用 2023年1月

JJG130-2011工作用玻璃液
体温度计检定规程允差

2

7
电热恒温水浴

锅
HWS-26 室温+5℃-99℃ Y-04-240 实验室（一） 2023年1月

JJF1030-2010恒温槽技术性
能测试规范

检测技术标准（45±1）℃
1

8 低温培养箱 LRH-100CA 控温范围-20℃-65℃ Y-04-269 包材实验室 2023年1月
JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范

检测技术标准（-15±2）℃
1

9 数字密度计 DMA4101 0-3g/cm³；温度：0-100℃ Y-17-4 实验室（一） 2023年1月
 JJG1058-2010 实验室振动

式液体密度仪检定规程
1

10 移液枪
（100-1000）

μL
（100-1000）μL / 菌检室（一） 2023年1月

JJG646-2006 移液器检定规
程

3

11 玻璃温度计
（0-100）℃/1

℃
（0-100）℃/1℃ / 备用 2023年1月

JJG130-2011工作用玻璃液
体温度计检定规程

3

12 玻璃温度计
（0-100）℃/1

℃
（0-200）℃/1℃ / 备用 2023年1月

JJG130-2011工作用玻璃液
体温度计检定规程

6

13 压力表 （0-25）MPa （0-25）MPa /
精密仪器室

（一）
2023年1月

JJG52-2013弹性元件式一般
压力表、压力真空表及真空

表检定规程
4

14 压力表 （0-1.6）MPa （0-1.6）MPa /
精密仪器室

（一）
2023年1月

JJG52-2013弹性元件式一般
压力表、压力真空表及真空

表检定规程
4

15
电热恒温培养

箱
BPX-162 (-5—65)℃ 12 大实验室 2023年1月

温度：（45±1）℃、（50
±1）℃

1

16 医用低温冰箱 DW-YL270 (-10℃ —25)℃ 13 包材室 2023年1月 温度：（-10±1）℃ 1

报价单

一、报价金额

序号 仪器名称 型号规格 测量范围 编号 存放位置 计划送检/校时间 检定/校准需求或使用要求 数量
是否具备
CNAS认可

能力

扩展不确定
度(k=2)
U=？

单价（含
税）

总价（含
税）



17
低温生化培养

箱
HPX-L300 (-10—65)℃ 14 包材室 2023年1月

温度：（5±1）℃、（40±
1）℃、（45±1）℃

1

18
低温生化培养

箱
HPX-L300 (-10—65)℃ 15 包材室 2023年1月

温度：（5±1）℃、（40±
1）℃、（45±1）℃

1

19
非标定制型恒
温恒湿精密空
调（内机）

HMS-05B
温度：(18-30)℃

相对湿度：(50-70)%
16 功效实验室 2023年1月

温度：（20±1）℃
湿度：（50±5）%

1

20
氙灯耐候试验

箱
TL-SD-350

温度：(10-80)℃
辐照度：（50-1120）w/㎡

17 考察室 2023年1月
温度：（38±1）℃

辐照度：（50±5）w/㎡、
（1120±5）w/㎡

1

21
高低温交变湿

热试验箱
GDJS-150 （5-65）℃ 21 考察室 2023年1月

温度：（-15±1）℃、（45
±1）℃

1

22
高低温交变湿

热试验箱
GDJW-500A (-20—150)℃ 18 考察室 2023年1月

温度：（-15±1）℃、（45
±1）℃

1

23 电子天平 JY2001 2000g / 灌装间 2023年1月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
4

24 电子天平 HZQ-A10 20kg Y-01-C56 配料 2023年1月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
1

25 电子台秤 TCS-30 30kg / 扫码包装12 2023年1月
JJG539-2016数字指示称检

定规程
3

26 压力表
Y－100/-1-

0.3bar
-1-3bar Y-01-144 1000L主锅 2023年1月

非标压力表、机构需有转接
头。

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

1

27 压力变送器 -1-3bar -1-3bar Y-01-153 1吨油锅 2023年1月
JJG882-2019《压力变送器

检定规程》
1

28 压力表 Y-100/-1-3bar -1-3bar Y-01-153 1吨油锅 2023年1月

非标压力表、机构需有转接
头。

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

1

29 压力表
Y－100/-1-

3bar
-1-3bar Y-01-154 1吨水锅 2023年1月

非标压力表、机构需有转接
头。

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

1

30 压力变送器 -1-3bar -1-3bar Y-01-154 1吨水锅 2023年1月
JJG882-2019《压力变送器

检定规程》
1

31 压力变送器 Y－60/-1-3bar -1-3bar Y-01-152 500L主锅 2023年1月
JJG882-2019《压力变送器

检定规程》
1

32 压力表 Y－60/-1-3bar -1-3bar Y-01-152 500L主锅 2023年1月

非标压力表、机构需有转接
头。

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

1

33 压力变送器 -1-3bar -1-3bar Y-01-155 50L主锅 2023年1月
JJG882-2019《压力变送器

检定规程》
1



34 隔膜压力表 Y－60/-1-3bar -1-3bar Y-01-155 50L主锅 2023年1月

非标压力表、机构需有转接
头。

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

1

35 压差表 / 0-500Pa / 机组1 2023年1月
JJG（粤）020-2013指针式

微差压表检定规程
18

36 压差表 MC2000 0-60Pa / 一楼车间 2023年1月
JJG（粤）020-2013指针式

微差压表检定规程
8

37 数显温度计 / / Y-01-WDJ03 制作间 2023年1月
JJF（苏）95-2010数字温度

计校准规范
1

38 压差表
（0-60）
Pa/2Pa

（0-60）Pa / 菌检室
2023年2月
2023年7月

JJG（粤）020-2013指针式
微压差表检定规程

3

39 温湿度计 STH130 \ CCB-WSD-22 原料仓库阴凉库 2023年2月
JJG205-2005机械式温湿度

计检定规程
2

40
电感耦合等离
子体质谱仪

7800 / Y-04-242
精密仪器室

（二）
2023年2月

JJF1159-2006四级杆电感耦
合等离子体质谱仪校准规范
检出限ng/L：Be≤30、In≤

10、Bi≤10
灵敏度Mcps/ppm：Be≥5、

In≥30、Bi≥20
短期稳定性：≤3.0%
长期稳定性：≤5.0%

1

41 玻璃温度计
（-30～20）℃

/0.1℃
（-30～20）℃ / 备用 2023年2月

JJG130-2011工作用玻璃液
体温度计检定规程

2

42 碱式滴定管
（0～50）
mL/0.1mL

（0～50）mL DD-11 实验室（二） 2023年2月
JJG196-2006 常用玻璃量器

检定规程
1

43 马弗炉 8-10TP / Y-04-244 实验室（二） 2023年3月

JJF 1376-2012 箱式电阻炉
校准规范

检测技术要求温度（280±
5）℃、（600±10）℃、

（650±10）℃

1

44
隔水式恒温培

养箱
GHP-9270 室温+5℃-65℃ Y-04-245 细菌培养室 2023年3月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术要求温度（34±
1）℃，（44.5±1）℃、

（40±1）℃

1

45 浮游菌收集器 FKC-Ⅰ / Y-04-247 实验室（一） 2023年3月
浮游菌采样器校准规范

（100L/min）
1

46
臭氧浓度测试

仪
GT903-X-O3 / Y-04-248 实验室（一） 2023年3月

JJG1077-2012 臭氧气体分
析仪检定规程（20mg/m3，

60mg/m3）
1

47 电子游标卡尺 0-300mm 0-300mm JCZX-1 包材实验室 2023年3月
JJG30-2012通用卡尺检定规

程
1

48 电子天平 YP6001N 6000g / 包材测试室 2023年3月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
2



49 电子天平 MP5002 500g 4 大实验室7区 2023年3月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
1

50 电子天平 JY10002 1000g 5 大实验室4区 2023年3月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
1

51 电子天平 JY2001 2000g / 灌装间 2023年3月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
4

52 电子天平 JE1002 1000g / 灌装间 2023年3月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
4

53 电子台秤 JSC-D7 150kg / 制作间 2023年3月
JJG539-2016数字指示称检

定规程
2

54
金属管浮子流

量计
F56/PI/H/S4/P

10I/L
/ /

二级水处理多介
质

2023年3月
JJG257-2007浮子流量计检

定规程
6

55 电磁流量计 8E1C40-1CV8/0 / Y-01-LLJC07 EKATO/1吨 2023年3月
JJF（辽）84-2020液体流量

测量系统在线校准规范
1

56 流量计 HM-E025200 / / 制作间 2023年3月
JJG1037-2008流量计检定规

程
3

57 砝码 10g-5kg / / 洁净区 2023年3月 JJG99-2006砝码检定规程 9

58 乳化锅 / / / 制作间 2023年3月
计量锅内温度、搅拌器转速

。
注：锅深度为（1-3）米

19

59 电子天平 HZQ-A10 1200g-6kg / 配料 2023年4月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
10

60 电子台秤 TCS-150 10kg-150kg / 配料 2023年4月
JJG539-2016数字指示称检

定规程
25

61 在线PH计 PH/ORP 3500 0-14 Y-01-C40 水处理 2023年4月
JJF1547-2015在线PH计校准

规范
1

62 在线电导率仪 CM-230 200u / 水处理 2023年4月
JJG376-2007电导率仪检定

规程
2

63 数显温度计 TP301 -50℃-300℃ / 制作间 2023年4月
JJF（苏）95-2010数字温度

计校准规范
4

64 电导率仪 DDS-307A 2000μS/cm Y-04-1 实验室（一） 2023年4月
JJG376-2007电导率仪检定

规程
1

65 酸度计 PHS-3CW （0.00-14.00）pH Y-04-2 实验室（一） 2023年4月
JJG119-2018实验室pH（酸

度计）检定规程
1

66 电子分析天平 ME204 220g Y-04-4 天平室 2023年4月
JJG1036-2008 电子天平检

定规程
1

67 冰箱 BCD-198K BS （2-8）℃ Y-04-5 实验室（一） 2023年4月 检测技术标准（2-8）℃ 1

68 生化培养箱 SPX-250B-Z （5-50）℃ Y-04-11 霉菌培养室 2023年4月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术标准（28±2）℃

、（25±2）℃

1

69 电子天平 JA602 600g Y-04-16 实验室（一） 2023年4月
JJG1036-2008 电子天平检

定规程
1

70
隔水式电热恒

温培养箱
PYX-DHS-500-

BS
（5-60）℃ Y-04-17 细菌培养室 2023年4月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术标准（36±1）℃

1

71
智能电子拉力

试验机
XLW 500N Y-04-22 包材检验室 2023年4月

JJG139-2014拉力、压力和
万能试验机检定规程

1



72 扭矩仪 NJY-20 20N·m Y-04-23 包材检验室 2023年4月
JJG797-2013扭矩扳子检定

仪检定规程
1

73 冰箱 BYD175 / Y-04-24 实验室（二） 2023年4月 检测技术标准（2-8）℃ 1

74
数字阿贝折射

仪
WYA-2S 折射率1.3000-1.7000 Y-04-25 实验室（二） 2023年4月

JJG625-2001阿贝折射仪检
定规程

1

75 旋转粘度计 NDJ-5S 20～100K(毫帕·秒) Y-04-26 实验室（一） 2023年4月
JJG1002-2005旋转粘度计检

定规程
1

76 生化培养箱 SPX-250B-Z （5-50）℃ Y-04-27 霉菌培养室 2023年4月
JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术标准（28±2）℃

1

77 医用冷藏柜 LC-228(D) 容积400L，冷藏温度2℃-8℃ Y-04-29 实验室（一） 2023年4月 阴凉（8-20）℃ 1

78
密封测试仪

（含空压机）
GB-M -80kPa Y-04-31 包材检验室 2023年4月

压力校准标准值（-20、-40
、-60、-80）kPa，允差MPE

±0.5kPa
1

79 高速离心机 Pico 17 转速范围300rpm-13200rpm Y-04-33
精密仪器室

（一）
2023年4月

JJG972-2002离心式恒加速
度试验机检定规程

1

80 实验室pH计 PHSJ-3F （0.00-14.00）pH Y-04-34 实验室（一） 2023年4月
JJG119-2018实验室pH（酸

度计）检定规程
1

81 医用离心机 TDZ-4-WS 4000r/min Y-04-35 实验室（一） 2023年4月
JJG972-2002离心式恒加速

度试验机检定规程
检测技术标准2000r/min

1

82
电热恒温培养

箱
DRP-9052 室温+5℃-65℃ Y-04-37 实验室（二） 2023年4月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术标准（38±1）℃

、（48±2）℃

1

83
电热恒温鼓风

干燥箱
DGG-9070B 室温+10℃-300℃ Y-04-38 实验室（二） 2023年4月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范

检测技术标准（105±1）℃
、135℃、120℃、150℃

1

84
电热鼓风干燥

箱
DHG-9240A 室温+5℃-65℃ Y-04-39 实验室（一） 2023年4月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范

检测技术标准56℃
1

85 电子天平 YP12001 1200g Y-04-40 包材检验室 2023年4月
JJG1036-2008 电子天平检

定规程
1

86
手持式数字特

斯拉计
TD8620 2000mT Y-04-41 包材检验室 2023年4月

JJG242-1995特斯拉计检定
规程

1

87
印刷油墨脱色
耐磨试验机

HD-A507 106r/min Y-04-42 包材检验室 2023年4月
调速档位21次/分、43次/分
、85次/分和106次/分四个
档位，上摩擦块2磅，4磅

1

88 电子天平 YP30001 3000g Y-04-44 包材检验室 2023年4月
JJG1036-2008 电子天平检

定规程
1

89
双翼跌落试验

机
GB-6002A 900mm、1050mm Y-04-45 包材检验室 2023年4月 跌落高度900mm、1050mm 1

90 电子天平 SQP 60g Y-04-46 天平室 2023年4月
JJG1036-2008 电子天平检

定规程
1

91 生化培养箱 LRH-70 控温范围（0-60）℃ Y-04-47 实验室（二） 2023年4月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术标准（40±1）℃

、（28±2）℃

1



92 低温培养箱 LRH-100CL 控温范围（-10-65）℃ Y-04-48 实验室（二） 2023年4月
JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术标准(-8±2)℃

1

93
高低温恒温循

环器
CC-0527E 工作温度范围（-5-150）℃ Y-04-49 实验室（一） 2023年4月

JJF1030-2010恒温槽技术性
能测试规范

检测技术标准（20.0±1）
℃、（25.0±1）℃、

（40.0±1）℃

1

94 电热板 EH20D 250℃ Y-04-50 实验室（二） 2023年4月
检测技术标准100℃、200℃

、210℃
1

95 全自动熔点仪 JH40 / Y-04-51 实验室（二） 2023年4月

检测技术标准（96-99）℃
、（114-118）℃、（125-
128）℃、（128-132）℃、
（158-163）℃、（199-

201）℃、

1

96 耐压试验仪 GBN2002 30kgf Y-04-52 包材检验室 2023年4月
JJG139-2014拉力、压力和

万能试验机检定规程
1

97
三用紫外分析

仪
ZF-7 254nm光源、365nm光源 Y-04-85 包材检验室 2023年4月

TSZJ46-2019紫外分析仪校
准规范

光源示值校准（365nm、
254nm），技术条件≥50.0

μW/cm²

1

98
标准光源箱

（对色灯箱）
T60（4） 照度范围为（750-3200）lx Y-04-54 包材检验室 2023年4月

JJF（纺织）055-2012标准
光源箱校准规范

1

99 游标卡尺 0-20cm 0-20cm / 包材检验室 2023年4月
JJG30-2012通用卡尺检定规

程
2

100 移液枪 1000μL 1000μL Y-04-91
精密仪器室

（一）
2023年4月

JJG646-2006 移液器检定规
程

1

101 移液枪
（100-1000）

μL
（100-1000）μL / / 2023年4月

JJG646-2006 移液器检定规
程

5

102
尘埃粒子计数

器
Y09-301

0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、
10.0（μm）

Y-04-209 实验室（二） 2023年4月

JJF1190-2008尘埃粒子计数
器校准规程

自净时间，技术要求≤
10min

计时误差，技术要求（360
±1.0）s

流量误差标称值
2.83L/min，允差MPE±5%
粒子浓度示值误差＆重复性
标准值4850个/28.3升，允

1

103 数字粘度计 NDJ-5S 20～100K(毫帕·秒) Y-04-210 实验室（一） 2023年4月
JJG1002-2005旋转粘度计检

定规程
1

104
六工位磁力搅

拌器
H01-1D

搅拌转速:100～1500r/min。
控温范围：室温~150℃

（500ml 内）
Y-04-211 实验室（一） 2023年4月

检测技术标准温度（40±
1）℃、（70±1）℃、（80
±1）℃、转速300r/min

1

105 电子天平 HZ-HG1001N 1000g / 菌检室 2023年4月
JJG1036-2008 电子天平检

定规程
2



106 超级恒温水浴 HH-501A RT-100℃ Y-04-220 实验室（一） 2023年4月
JJF1030-2010恒温槽技术性

能测试规范
检测技术标准（40±1）℃

1

107 酒精计 （50-100）% （50-100）% / 实验室（一） 2023年4月
JJG42-2011工作玻璃浮计检

定规程
2

108 密度计
（0.800-

0.900）g/cm3
（0.800-0.900）g/cm3 Y-04-202 备用 2023年4月

JJG42-2011工作玻璃浮计检
定规程

1

109 密度计
（0.900-

1.000）g/cm3
（0.900-1.000）g/cm3 Y-04-203 备用 2023年4月

JJG42-2011工作玻璃浮计检
定规程

1

110 密度计
（1.000-

1.100）g/cm3
（1.000-1.100）g/cm3 Y-04-204 备用 2023年4月

JJG42-2011工作玻璃浮计检
定规程

1

111 玻璃温度计
（-30-100）℃

/1℃
（-30-100）℃/1℃ 50.1

实验室（一）Y-
04-5冰箱冷冻柜

2023年4月
JJG130-2011工作用玻璃液

体温度计检定规程
1

112 玻璃温度计
（0～100）℃

/1℃
（0～100）℃/1℃ /

实验室（一）Y-
04-5冰箱

2023年4月
JJG130-2011工作用玻璃液

体温度计检定规程
3

113 玻璃温度计
（0～50）℃

/0.1℃
（0～50）℃/0.1℃ / 备用 2023年4月

JJG130-2011工作用玻璃液
体温度计检定规程

2

114 留点温度计
（0-200）℃/2

℃
（0-200）℃/2℃ / 实验室（一） 2023年4月

JJG130-2011工作用玻璃液
体温度计检定规程

3

115 数显高度尺 （0-500）mm 500mm Y-04-250 包材检验室 2023年4月
JJG 31-2011 高度卡尺检定

规程
1

116 电子天平 HZ-HG1002N 1000g Y-04-251 实验室（一） 2023年4月
JJG1036-2008 电子天平检

定规程
1

117 照度计 TES1339 / Y-17-5 实验室（二） 2023年4月

光照度计检定规程 JJG245
示值校准（50、100、150、
500、1000、1500、2500）
lx，允许误差MPE±8.0%

1

118 移液枪 20-200uL 20-200ul JCZX-38 精密室（一） 2023年4月
JJG646-2006移液器检定规

程
1

119
艾格水分测定

仪
SM-02 26.4%H2O / 包材检验室 2023年5月

JJG986-2004木材含水率测
量仪检定规程

2

120
实验室纯水系
统（制水机）

Master-S30 / 19010146 实验室（一） 2023年5月 电导率 1

121
水浴振荡器
（恒温水浴

槽）
SHZ-A 室温+5℃-100℃ Y-04-219 菌检室前处理 2023年5月

JJF1030-2010恒温槽技术性
能测试规范

检测技术标准（42±2）℃
、（47±2）℃

1

122
FYL-YS-100E
型冷藏箱

FYL-YS-100E
容积100L
（2-8）℃

/ / 2023年5月 检测技术标准（2-8）℃ 2

123
立式压力蒸汽

灭菌器
YXQ-50G

灭菌温度109℃-135℃，灭菌
时间范4min-120min

Y-04-224 菌检室前处理 2023年5月

JJF（苏）96-2010 蒸汽灭
菌器温度、压力校准规范

检测技术标准（115±2）℃
、（121±2）℃

1

124 砝码 1g-500g 1g-500g / 实验室（二） 2023年5月
JJG99-2006砝码检定规程

允差±0.10mg
1

125 砝码 10g 10g FM-2 实验室（二） 2023年5月
JJG99-2006砝码检定规程

允差±0.20mg
1

126 砝码 100g 100g FM-3 实验室（二） 2023年5月
JJG99-2006砝码检定规程

允差±0.16mg
1



127 砝码 500g 500g FM-4 实验室（二） 2023年5月
JJG99-2006砝码检定规程

允差±2.5mg
1

128 药典筛 / / SZ-1 实验室（一） 2023年5月
JJF1175-2007试验筛校准规

范
9

129 鼓风干燥箱 DHG-9420A RT+10℃-250℃ Y-17-6 实验室（二） 2023年5月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术指标（50℃，105

℃）

1

130
隔水式电热恒

温培养箱
HGPF-80 RT+5℃-60℃ Y-17-7 实验室（一） 2023年5月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术标准（36±1）
℃，（44.5±1）℃

1

131
电子温度记录

仪
Testo 176 -T4 -200℃-1000℃ / 实验室（一） 2023年5月

JJF（苏）95-2010数字温度
计校准规范

2

132 酒精计 (50-100）% （50-100）% JCZX-54 实验室（二） 2023年5月
JJG42-2011工作玻璃浮计检

定规程
1

133 密度计
（0.8-0.9）

g/cm3 （0.8-0.9）g/cm3 JCZX-55 备用 2023年5月
JJG42-2011工作玻璃浮计检

定规程
1

134 玻璃浮计
（0.9-1.0）

g/cm3 （0.9-1.0）g/cm3 JCZX-56 备用 2023年5月

JJG42-2011工作玻璃浮计检
定规程

（0.9-1.0）g/cm3
1

135 玻璃温度计
（0～200）℃

/2℃
（0～200）℃/2℃ /

实验室（二）Y-
04-24冰箱

2023年5月
JJG130-2011工作用玻璃液

体温度计检定规程
2

136 石油密度计 0.950-1.000 0.950-1.000 JCZX-60 实验室（一） 2023年5月
JJG42-2011工作玻璃浮计检

定规程
1

137 电子台秤 / / / 成品仓库理货间 2023年5月
JJG539-2016数字指示称检

定规程
5kg-600kg

5

138 地磅秤
XK3190-A27E
（TSC1000）

1000kg Y-01-C12 乳化 2023年5月
JJG539-2016数字指示称检

定规程
1

139 电子天平 JY1201 1200g / 灌装 2023年5月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
3

140 超净工作台 YZ-SH-001 静态100级 Y-04-89 菌检室（一） 2023年6月

JG/T292-2010 洁净工作台
TT/T1539-2017 医用洁净工

作台
洁净度测量（百级）0.5μ
m，技术要求≤3520粒/m³
洁净度测量（百级）5.0μ
m，技术要求≤29粒/m³
风速测量技术要求（0.2-

0.5）m/s
噪声检测技术要求≤65dB
振动检测技术要求≤5.0μm
照度检测技术要求≥300lx
紫外灯检测辐照度技术要求

≥40μW/cm2

2



141 生物安全柜 BSC-1304ⅡA2 静态100级 Y-04-223 菌检室（二） 2023年6月

GB/T 16292-2010 医药工业
洁净室（区）悬浮粒子的测

试方法
YY0569-2011 Ⅱ级生物安全

柜

1

142
冷藏展示柜
（阴凉柜）

LC-YG002 400L，冷藏2℃-8℃ Y-04-237 实验室（一） 2023年6月 检测技术标准（2-8）℃ 1

143
不锈钢温湿度

计
STH130

（-30-50）℃，±1℃
（20-100）%RH，±5%RH

Y-04-227 备用 2023年6月
JJG205-2005机械式温湿度

计检定规程
1

144
不锈钢温湿度

计
STH130

（-30-50）℃，±1℃
（20-100）%RH，±5%RH

Y-04-234 备用 2023年6月
JJG205-2005机械式温湿度

计检定规程
1

145
可调定量加液

器
NKJⅡ 10ml JY-1 实验室（一） 2023年6月 加液量9ml、10ml 1

146 压力表 （0-1.6）MPa （0-1.6）MPa /
精密仪器室

（二）
2023年6月

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

4

147 压力表 （0-25）MPa （0-25）MPa /
精密仪器室

（二）
2023年6月

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

4

148 低温培养箱 LRH-100CL 控温范围（-10-65）℃ Y-04-253 实验室（二） 2023年6月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术指标（-8±2

）℃、（-5±2
）℃，（5±1）℃

1

149
不锈钢温湿度

计
STH130

（-30-50）℃，±1℃
（20-100）%RH，±5%RH

/ 备用 2023年6月
JJG205-2005机械式温湿度

计检定规程
5

150 瓶口分液器 (1～10)mL (1～10)mL JCZX-40 实验室（一） 2023年6月
JJG646-2006 移液器检定规

程（9、10）mL
1

151 比色管 25mL 25ml /
精密仪器室

（一）
2023年6月

JJG10-2005专用玻璃量器检
定规程

59

152 比色管 50mL 50ml /
精密仪器室

（一）
2023年6月

JJG10-2005专用玻璃量器检
定规程

49

153 比色管 10mL 10mL BS-109
精密仪器室

（一）
2023年6月

JJG10-2005专用玻璃量器检
定规程

48

154 电子天平 JE502 500g / 包材测试室 2023年6月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
4

155 温湿度计 WHM5 -20-40℃ 30%-100%RH / 灌装间1 2023年6月
JJG205-2005机械式温湿度

计检定规程
6

156
高低温恒温循

环器
LC-550MX 工作温度范围（-5-150）℃ Y-17-11 实验室（二） 2023年7月

JJF1030-2010恒温槽技术性
能测试规范

检测技术标准（20.0±1）
℃、（25.0±1）℃

1

157 电子天平 MTS 3000 0-3000g JCZX-61 包材实验室 2023年7月
JJG1036-2008 电子天平检

定规程
1

158 附温比重瓶 25ml 25ml JCZX-80 备用 2023年7月 温度计温度 2

159 玻璃温度计
（0～100）℃

/1℃
（0～100）℃ / 备用 2023年7月

JJG130-2011工作用玻璃液
体温度计检定规程

3

160 电子天平 JE1002 1000g Y-01-C66 一楼车间 2023年7月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
1



161 电子天平 JE2001 2000g / 一楼车间 2023年7月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
5

162 电子天平 ME1002E/02 1200g Y-01-C72 配料 2023年7月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
1

163 电子台秤
TCS-6

BBA231-3A6A/S
6000g / 配料 2023年7月

JJG1036-2008电子天平检定
规程

2

164 电子台秤
TCS-60
BBA231-
3BB60A/S

60000g / 配料 2023年7月
JJG1036-2008电子天平检定

规程
2

165 压力表
Y－100/-1-

3bar
-1-3bar Y-01-046 500L主锅 2023年7月

非标压力表、机构需有转接
头。

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

3

166 压力表
Y－100/-1-

0.3bar
-1-0.3bar Y-01-140 1000L主锅 2023年7月

非标压力表、机构需有转接
头。

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

1

167 压力表 Y－60/-1-3bar -1-3bar Y-01-047 50L主锅 2023年7月

非标压力表、机构需有转接
头。

JJG52-2013《弹性元件式一
般压力表、压力真空表及真
空表》国家计量检定规程

1

168
USB型温湿记

录仪
Cos-03 -20-60℃ 30%-100%RH Y-01-WSDJ28 灌装间1 2023年7月

JJF（浙）1049-2010温湿度
记录仪校准规范

29

169 便携式PH计 FG2 PH0.00-14.00 Y-01-PHJ01 锅炉间 2023年7月
JJG119-2018 实验室PH(酸

度计)检定规程
1

170 实验室PH计 PHSJ-3F （-2-20）PH Y-01-PHJ02 制作间 2023年7月
JJG119-2018实验室pH（酸

度计）检定规程
1

171
恒温磁力搅拌

器
MS7-H550-Pro 0-100℃ / 制作间 2023年7月 温度（40/70/80）±1℃ 2

172 移液枪 20μL~200μL 20μL~200μL Y-04-67
精密仪器室

（一）
2023年8月

JJG646-2006 移液器检定规
程

1

173 罗氏泡沫仪 （0-700）ml （ 0～700） mm / 实验室（一） 2023年8月 长度（ 0～700） mm 2
174 滴液管 200ML 200mL / 实验室（一） 2023年8月 容量200ml 2

175
便携式余氯/
总氯比色计

DR300 / Y-04-255 实验室（二） 2023年8月
JJF1609-2017余氯测试仪校

准规程
1

176 磁力搅拌器 MS7-H550-PRO
搅拌转速:100～1500r/min。

控温范围：室温~150℃
（500ml 内）

/ 实验室（二） 2023年8月
检测技术标准温度40℃、70

℃，转速350r/min
2

177 实验室PH计 PHSJ-3F （0.00-14.00）pH / 实验室（二） 2023年8月
JJG119-2018实验室pH（酸

度计）检定规程
2

178
冷藏展药品阴

凉柜
LC-YG002 冷藏2℃-8℃，阴凉8-20℃ / 实验室（一） 2023年8月

检测技术标准（2-8）℃，
（8-20）℃

2

179
电热恒温培养

箱
DHP-9162B 室温+5℃-65℃ Y-04-281 包材实验室 2023年8月

JJF1101-2019环境试验设备
温度、湿度参数校准规范
检测技术标准45.0℃

1



180 博勒飞粘度计 DV2TRVTJO / Y-17-10 实验室（二） 2023年8月
JJG1002-2005旋转粘度计检

定规程
1

181 碱式滴定管 50mL 50mL / 备用 2023年8月
JJG196-2006 常用玻璃量器

检定规程
2

182 玻璃温度计 （0-50/1.0℃ （-50～50）℃/0.1℃ JCZX-94 备用 2023年8月
JJG130-2011工作用玻璃液

体温度计检定规程
1

183 酒精计 (50-100）% （50-100）% JCZX-115 实验室（二） 2023年8月
JJG42-2011工作玻璃浮计检

定规程
1

184 微压差计 / / / 女二更 2023年9月
JJG158-94微压差计检定规

程
9

185
探针食品温度

计
T-105 -50℃-300℃ / 制作间 2023年9月

JJF（苏）95-2010数字温度
计校准规范

5

186 温度计 C603 -10℃-50℃，20%-90℃RH Y-01-WDJ11 配料间 2023年9月
JJF（苏）95-2010数字温度

计校准规范
1

187
不锈钢温湿度

计
STH130

（-30-50）℃，±1℃
（20-100）%RH，±5%RH

/ 备用 2023年9月
JJG205-2005机械式温湿度

计检定规程
8

188 瓶口分液器 (1～10)mL (1～10)mL Y-04-268
精密仪器室

（二）
2023年9月

JJG646-2006 移液器检定规
程（1、5、10）mL

1

189 移液枪 (0.5～10)μ L (0.5～10)μ L / 备用 2023年9月
JJG646-2006 移液器检定规

程
2

190 移液枪 (5～50)μ L (5～50)μ L / 备用 2023年9月
JJG646-2006 移液器检定规

程
2

191 移液枪 (10～100)μ L (10～100)μ L Y-04-276 备用 2023年9月
JJG646-2006 移液器检定规

程
1

192 移液枪
(100～1000)μ

L
(100～1000)μ L Y-04-277 备用 2023年9月

JJG646-2006 移液器检定规
程

1

193 移液枪 (2～10)mL (2～10)mL / 备用 2023年9月
JJG646-2006 移液器检定规

程
2

194 附温比重瓶 25ml 25ml JCZX-62 实验室（一） 2023年9月 温度计温度 1

195 电子台秤 ACS-JS \ / 实验楼三楼 2023年10月
JJG539-2016数字指示称检

定规程
3

196 温湿度计 STH130 \ / 实验楼一楼 2023年10月
JJG205-2005机械式温湿度

计检定规程
18

197 药品阴凉柜 LC-YG002 \ / 原料仓库阴凉库 2023年10月 温度（2-8）℃ 2

合计报价

发票类型（□普通发票    □增值税专用发票）税率：

注：每个项目报价只能为唯一单价，勿填写价格区间。


